
通道信息通道信息

测试信息

测试通道 1_7

电压量程 5V

创建者

测试名称

启动时间 2023-04-04 07:48:27

采样器版本 Series0.3.0.0

电流量程 20A

电池条码

起始命令号 1

结束时间 2023-04-07 17:08:11

测试时间
3864.43min
64:24:26.000

备注
enghih
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主通道条件 辅助通道条件

记录条件: 

保护条件: 

记录条件: 

保护条件: 

电压平台: 

命令 截止条件 跳转 记录条件 保护条件

电流 <= 0.2A1: 恒流恒压充电
10A
3650mV

时间 >= 0:00:20.0002: 搁置

电压 <= 2000mV3: 恒流放电 10A

4: 循环
起始命令号: 1
循环数: 3

5: 结束
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X时间(h:m:s.ms)

0 11:06:40.000 27:46:40.000 44:26:40.000 61:06:40.000
电流(A) 电压(V)



循环列表循环列表
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循环 充电容量(mAh) 放电容量(mAh) 充放电效率(%)

1 37292 36145 96.9

2 36423 35810 98.3

3 35868 35085 97.8


